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SYMBOLES ET DEFINITIONS
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INTRODUCTION

IDENTIFICATION DE LA CIVIERE

VUE DE LA CIVIERE AVEC L'INCUBATEUR SANS LE SYSTEME DE TRANSPORT NEONATAL
TECHNIMOUNT
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INTRODUCTION

IDENTIFICATION DE LA CIVIERE (SUITE)

VUE DE LA CIVIERE AVEC LE SYSTEME DE TRANSPORT NEONATAL TECHNIMOUNT INSTALLE
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INTRODUCTION

IDENTIFICATION DE LA CIVIERE (SUITE)

VUE EXPLOSEE DE LA STRUCTURE DE RENFORT
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INTRODUCTION

IDENTIFICATION DE LA CIVIERE (SUITE)

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA STRUCTURE DE RENFORT

ARTICLE # DESCRIPTION QUANTITE
1 Sommier de renfort de téte 1
2 Sommier de renfort de pied 1
3 Blocs latéraux d'attache en C 6
4 Blocs latéraux d'attache en U 2

Z3lWE o 38 o cuY & -
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INTRODUCTION

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE DE RENFORT

ILLUSTRATION DU SOMMIER DE RENFORT DE TETE
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INTRODUCTION

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE DE RENFORT (SUITE)

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU SOMMIER DE RENFORT DE TETE

ARTICLE # DESCRIPTION QUANTITE
ST1 Plaque structurelle du sommier de renfort de téte 1
ST2 Longeron latéral droit
ST3 Longeron latéral gauche
ST4 Support a barre d'alimentation électrique de grade médical
- Vis a téte plate Phillips en acier inoxydable
avec enduit de nylon 1/4-20 x 1/2 po
ST6 Vis a téte plate Phillips en acier inoxydable 10-32 x 3-4 po
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INTRODUCTION

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE DE RENFORT (SUITE)

ILLUSTRATION DU SOMMIER DE RENFORT DE PIED

wqa w(qa

Z3WE o 8 o ceu VY E -

io NSS UG 202107-01-FR www.technimount.com



INTRODUCTION

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE DE RENFORT (SUITE)

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU SOMMIER DE RENFORT DE PIED

ARTICLE # DESCRIPTION QUANTITE

SP1 Plaque structurelle du sommier de renfort de pied 1

SP2 Longeron latéral droit 1

SP3 Longeron latéral gauche 1

SP4 6\VWqPH GH A[DWLRQ YHUWLFDO 1
SP4-1 30DTXHV GH UHQIRUW GX V\VWgqPH GH A[DWLRQ YHUWLFDO
SP5 Support a cylindre de gaz de type D 1
SP541 6DQJOHYVY PpWDOOLTXHYVY DSSURXYpHV SRXU A[HU 02H F\OLQGUH

au support a cylindre de gaz de type D

SP6 Vis a téte plate Phillips en acier inoxydable 1/4-20 X 5/8 po 4

SP7 Vis a téte plate Phillips en acier inoxydable 1/4-20 X 3/8 po 6

SP8 Vis a téte cylindrique Phillips en acier inoxydable 8-32 x 1/4 po 4
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INTRODUCTION

CONFIGURATION DE LA SOLUTION

SOMMIER DE RENFORT DE TETE

SOMMIER DE RENFORT DE PIED
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RESUME DES MESURES DE SECURITE

AVERTISSEMENT / MISE EN GARDE / NOTE
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RESUME DES MESURES DE SECURITE

AVERTISSEMENT / MISE EN GARDE / NOTE (SUITE)
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GUIDE D'INSTALLATION

RETRAIT DE L'EMBALLAGE POUR L'INSTALLATION

Déballer les boites et véri er que tous les éléments fonctionnent correctement.

S'assurer que tous les matériaux d'expédition et d'emballage ont été correctement retirés du (des) produit (s)
avant l'installation.

3. Identi er tous les composants du produit et de la visserie avant de commencer l'installation.
S'assurer que la solution fonctionne correctement avant de la mettre en service.
5. Au besoin, se référer a la section Identi cation des composants de ce guide.

OUTILS REQUIS POUR LINSTALLATION

Jr ee}pueU o0 « }uYor e vV ee JE[uSE[]VIaYome VhVXA V3 P 0 u VS ISE Vv e |E X
< *Y}ve }v EvV v3 0[]ved 00 Y}IVU }p GovGp @[ Ae]e$}EEU  3p] %o JuY v § Zv]«p
techsupport@technimount.com

9 d}uEvV Als WZ]00]%o*

Abi~ EzZ

9 > e« }uYoe 0 SE]cu * ¢}V AlS E %}uE Ales E 0 E o JAJ]EU E o0 %o

9 WvVv v38 0 % @&} sepe []Jved oo Y}vU d Zv]u}uvd & }uu v of[uYo]e Y}v >} Y§
ee EE u vs  Ale 0}E+ [puv pYo]e Y}V VIEU 0 X D O©OE <y o< *» P}u®© -+ >} Y3
o[]ve3 oo Y}vX

Z3WE o 8 o ceu VY E -

22 NSS UG 202107-01-FR www.technimount.com



GUIDE D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE DES SOMMIERS DE RENFORT

SOMMIER DE RENFORT DE TETE
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GUIDE D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE DES SOMMIERS DE RENFORT (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE PIED

1. Z % & E o o}vP E}v o § E o G
eSEN SHE 00 ~"Wie 5 0 ¢ Ale 3

] @ [VIEC o il8riiy ild %) ~

2. 0]Pv (E o0« SE}ue Al H o}VvP

1S 0 %0 <u *SEP SUE o0 X

3. /ve§ oo E o o}vP E}v 0§ & o
*SEU SHE o0 o— ] SE}]e ~1I
y 7110 %o} X

4. N EE E o0 » SE}]e Ale ( Eu u viX

fi XRépéter les étapes 1 a 4 pour le longeron latéral
PuzZ ~"WieX

}11S ~"WieU 0 %0 <U
IS %0 § WZ]oo]%oe

OX Z % & E 0 *u% %o} E 3 Colv
0O VPO ¢« u S 00]J<h * %o % CE} A

0 Co]Jv E ~~"Wirie & 0 ¢ Ale
WZ]oo]%e v | & JviIAC o Ori
7. 0]Pv E 0 » SE}pue Ale <« <« VPO
H* %o %o} E 3 Colv GE P 3§
6X [/ve§ o0 E o MAE ~Te o VPO -«
<W SE ~0° Ale WZ]oo]%oe Oril
68X ~NEE E o0+ <u §E Ale ( Eu u

[d %0} X
§ X

10. Z % E E 0 <C-
%0 <l & Y\
]

u /E YIv A (
g+ 3 0 ¢ Ale &

aE
WZ]oo]%e V & JviAC o ilor
K
Y

11. o]Pv E 0 * 3E}ue Ale « %0
U *Ce3 u £ Y}v AEY o §
structurelle.

12. /ve3 00 E 0 *C+3 u E YIv A (

<W SE ~08+ Ale WZ]oo]%se ildriiy
13. " EE E 0 » <p SE AJ]e ( Eu u v§

EY o0 ~"WdeU 0 -«
18 % 0 S
1y fild %} ~AWoeX

Z3WE o 8 o ceu VY E -

24 NSS UG 202107-01-FR

www.technimount.com



GUIDE D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE DES SOMMIERS DE RENFORT (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE PIED (SUITE)
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GUIDE D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE DE LA BARRE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE
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GUIDE D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE DU CHARGEUR A BATTERIE DANS SON SUPPORT
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GUIDE D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE DU CHARGEUR A BATTERIE DANS SON SUPPORT (SUITE)
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GUIDE D'

INSTALLATION

INSTALLATION DES SOMMIERS DE RENFORT

SOMMIER DE RENFORT DE TETE
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GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DES SOMMIERS DE RENFORT (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE TETE (SUITE)
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GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DES SOMMIERS DE RENFORT (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE TETE (SUITE)
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GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DES SOMMIERS DE RENFORT (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE PIED
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GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DES SOMMIERS DE RENFORTS (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE PIED (SUITE)
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GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DES SYSTEMES DE FIXATION SAFETY MD-TRANSPORTER

SOMMIER DE RENFORT DE TETE
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GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DES SYSTEMES DE FIXATION SAFETY MD-TRANSPORTER (SUITE)

SOMMIER DE RENFORT DE TETE (SUITE)
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS

INSTALLATION DES APPAREILS SUR MICRO BASES - SOMMIER DE RENFORT DE TETE
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

ACCES A LA PORTE LATERALE DE L'INCUBATEUR
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

INSTALLATION DES APPAREILS SUR MICRO BASES - SOMMIER DE RENFORT DE PIED

1. /ve E & o e %o %o} ES 0— %% & Jo u J o Vv
PolJes v§ 0 u] &} Je<p VYrE&}s|¥Y}v o- EE] E
A EY ouvs AE. o * %IUE|0 ¢ pPE]e E
o-]vs E] pE&E o u] &t - X

A b/~ E oz

/veS 00 (E S}ue 0 ¢ %% E ]Joe u MAE *uE& o0 * u] E}

bases selon les codes de couleurs établis pour
A}SE Z€%]S ol % ES u vsX

" Z(EE pS o Moo} e }uo| uE+s o0 .V

© + Y}lvX

2. N UE]* E 0 *U%%}ES *uE o u]lE} +« v A E]. vs
<u=]o v ¢}ES %o ° o u] E} v YEvVS A E-
le haut

Ab/ir EZ
Le support est sécurisé correctement dans
o ul] ®} <+« A vS o-pVYo]e YIv| ¢ %% &E ]Jo-
u ] HAEX

3. /veS 00 E S}ue 0 ¢ *U%o%o}ESe
u ] HAE Vv epl]A VvS 0o 3§ % o i

ADbi~r EzZ
N pE]e E S}pe 0 %% E ]O-
o-pYo]s Y}vX

" dIHIUEe e— ccpE E U 0O %o %
E e cpyE 0 e AVS Z <p $§

Z3WE o 8 o ceu VY E -

(K] NSS UG 202107-01-FR www.technimount.com



GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

RETRAIT D'UN APPAREIL DE SA MICRO BASE
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GUIDE D'INSTALLATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

INSERTION DE LA BATTERIE DANS LE CHARGEUR
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GUIDE D'INSTALLATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

RETRAIT DE LA BATTERIE DANS LE CHARGEUR
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

RETRAIT D'UN SAFETY MD-TRANSPORTER DE SA MICRO BASE
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE TYPE D
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)
REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE TYPE D (SUITE)
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)
REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE TYPE E
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE TYPE E (SUITE)
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GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DES SYSTEMES DE FIXATION DES APPAREILS (SUITE)

DEPLACEMENT DE LA TIGE A SOLUTE
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GUIDE D'ENTRETIEN

NETTOYAGE

PROCESSUS DE NETTOYAGE

s Zzd/~™~ D Ed
N— NANhZ Z Z dlz Zz >- WW Z />D /| > EJICHDWINKEDE sdKdz [ /I DWKZd EdX

"MIAE o+ JE YA+ }u % E}S} }o - AJR@E & GAPU] D™ }p—uY@&]s 38 HE u ( E]
0— %% @E Jou ] 0 %}UE } 3 V]IE 0 %EN pBINEVADICHB%EE Jou u ] PHAEX > %oC
V. ©OIC P Jr ee}pue V[]V OUS W ~ 0 o E Jud%% E}los%}UEPEX © % E} ME o ¢

* MO U VS UAE *Ce*S u - E Yivd Zv]uluvd 8 0 HEes Ju%o}le vEeX
/o «$§ 0 E *%}ve ]o]$8 Z <4 Z€%]5 0 ©OIgYR]e EGo u B4V X dlpes 0 ¢ Z€%]S
e %}0]Ycu e & o %E} HE - E]A viAovSuwpPIE @EBvE Joe]lvl 8§ E 0 HE* <u]%o
u ] MEX hYo]e E pv <}opYiv - u © A0 —719} @ EYUTAY p u}]VvA 0 % }u@E iii %o
— MeU pv s}opVY}v }vd v vs 0-— 0 }}oUVVPE VEY S ZYW}0]kneoZ VCO %Z V}Oe }HU HV
ZOYEUE - uulv]pu <pu 8 Ev]E X v }VPVEEE Y}veOJQUP *¥—-}wS pu puv + 8 v P Y

sur nos produits.

PROCESSUS DE NETTOYAGE DES SUPPORTS
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GUIDE D'ENTRETIEN

NETTOYAGE (SUITE)

SOLUTIONS DE NETTOYAGE
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recommandeés car ils peuvent produire des taches et de la corrosion.
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GUIDE D'ENTRETIEN

PROCESSUS ET CALENDRIER D'INSPECTION

PROGRAMME D'ENTRETIEN
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protocoles de maintenance actuels de votre service.
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GUIDE D'ENTRETIEN

DOSSIER D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN
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GUIDE D'ENTRETIEN

DOSSIER DE FORMATION
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GUIDE D'ENTRETIEN

PIECES DE RECHANGE
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GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE
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GARANTIE LIMITEE
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CLAUSE DE GARANTIE INTERNATIONALE
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POLITIQUE DE RETOUR

POLITIQUE DE RETOUR
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AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISE
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POLITIQUE DE RETOUR

MARCHANDISE ENDOMMAGEE
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